
Kopier innholdet i Pridok.zip\Pridok\C\ til brukers systemdrev C: 

Dersom File Link ikke er installert fra før, avslutt Welch Allyn Cardio Perfect Workstation (WACPWS). 

Kjør {installasjonsmedie}\Tools\FileLink\FileLink.exe og installer programmet. 

Etter installasjon, start WACPWS og naviger deg til fanen File Link og klikk Innstillinger som vist nedenfor. 

 

I feltet Katalog for fil ut skriver du C:\Data\Out 

I feltet Mønster skriver du %PATIENTID%.%TESTTYPE%.%TESTDATE%.%TESTID% 

I feltet Bildetype velger du PDF og sette hake ved Test Registrert, Tolkning lagt til 

og %PATIENTID%.%TESTTYPE%.%TESTDATE%.%TESTID% Test oppdatert. 

Klikk [OK] 

Deretter må du åpne menyvalg Fil->Instillinger og klikke på den/de moduler som benyttes (f.eks 24-Timers blodtrykk) og 

velge fanen Utskrift. 

Du må velge minst en rapport under Standard rapport maler i alle moduler som benyttes, hvis ikke får du feilmelding som 

vist under. 

 

Lykke til        - Egil 


